
PITANJA: 

Za partiju 1.  

- Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj koji ima korisnu zapreminu 349 litara? 

 

Za partiju 3.  

- Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj koji ima visinu 1020 mm? 

- Da li je prihvatljivo sterilizator 1183 mm? 

- Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj čija je korisna zaprema 220 litara? 

 

ODGOVOR: 

Za partiju 1. 

- U konkursnoj dokumentaciji je navedena optimalna zapremina, stoga ponuđena 

zapremina treba biti što bliže traženoj.  

 

Za partiju 3.  

- Za sva tri pitanja: U konkursnoj dokumentaciji je jasno navedeno kolika je tražena visina 

i zapremina sa definisanim odstupanjima. 

 

 


