
PITANJE   

Prema Vašem pozivu T09/18 nabavka laboratorijske opreme, molim Vas da pojasnite sledeće:  

Partija 3 Inkubator sa hlađenjem: Da li je dozvoljeno ponuditi inkubator opsega temperature veće 

od tražene, +4ºC do 100ºC l zaprenime 163 litara? 

 

ODGOVOR 

Možete ponuditi, s tim da temperaturna preciznost i temperaturna uniformnost budu u okviru 

traženog. Zapremina frižidera takođe treba da se uklopi sa traženim dimenzijama frižidera. 


